
Tempo: O tempo mínimo para os principais testes é de 30 segundos.

Limpeza de conectores: Antes de qualquer teste é imprescindível a realização da 
inspeção tanto dos conectores do equipamento, quanto para os conectores dos 
cenários onde serão realizados os testes. A limpeza pode ser realizada utilizando uma 
caneta para limpeza de conectores ópticos ou através de um lenço e álcool 
isopropílico.
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