
Ao selecionar o módulo microscópio no 
equipamento e conectar o microscópio via USB, 
basta selecionar o tipo da ponteira correta ao tipo 
de conector a ser inspecionado e focalizar a 
imagem no centro do conector como mostrado 
abaixo, se desejado, aperte o botão F3, no 
equipamento ou o botão teste, na tela touch-
screen e será iniciado um teste de Passa/Falha 
no conector, seguindo a recomendação IEC 
61300-3-35.
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